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1. ईद्देश्य: 

सेवा प्रदाता को प्रशिक्षण के दौरान 24 * 7 अधार पर एक ऄनुकूल वातावरण में ऄनकूुलता परीक्षण, भडंारण और 

रक्त के मुद्दे के शलए सुशवधा के साथ सुरशक्षत रक्त आकाइ की ईपलब्धता सुशनशित करना 

 

2. शवस्तार 

रोगी को रक्त एकत्र करने और संग्रह करने के शलए, रक्तदान शिशवर का अयोजन,रक्तदान के शलए परामिश और 

HBsAg, HIV, VDRL और MP के शलए रक्त का परीक्षण। 

 

3. सपंूणशईत्तरदाशयत्व 

ब्लड बैंक प्रभारी/शिककत्सक 

 

4. प्रकिया 

िम सखं्या  गशतशवशध/शववरण  ईत्तरदाशयत्व  ररकाडश  

1 रक्तदाता ियन एव ंरक्तदाताओं स ेरक्त का सगं्रह 

• रक्तदाता फेलोबॉमी साआट पर त्विा रोग से मुक्त होना 

िाशहए 

• रक्त स्वैशछिक, गैर-पाररश्रशमक, कम जोशखम, सुरशक्षत 

और स्वस्थदाताओं से सशूित सहमशत के पिात ही 

स्वीकार ककया जाएगा 

• ककसी भी व्यशक्त न ेतीन महीन ेमें एक बार स ेऄशधक 

रक्तदान नहीं ककया होना िाशहए 

• रक्तदाता 18 स े45 वर्श के अय ुवगश में होना िाशहए, 

पूरे रक्त के शलए 45 ककलोग्राम से कम नहीं और घटकों 

के शलए 50 ककलोग्राम 

• तापमान और नाडी सामान्य होनी िाशहए 

• हीमोग्लोशबन 12.5g / dL से कम नहीं होना िाशहए 

• शसस्टोशलक और डायस्टोशलक रक्तिाप दवा के शबना 

सामान्य सीमा में होना िाशहए 

• दाता श्वास रोग स ेमुक्त होना िाशहए 

• दाता की बाहें शस्कन पंिर या शनिान से मुक्त होन े

िाशहए जो पेिेवर रक्तदाताओं या स्वयं आंजेक्िन 

निीले पदाथों की लत का सकेंत दतेे हैं 

• रक्तदाता हपेेटाआरटस स ेमुक्त होना िाशहए 

 

ककसी भी रक्तदाता जो कैंसर, हृदयरोग, ऄसामान्य रक्त 

स्राव की प्रवृशत्त, ऄसामान्य व जन घटने, IDDM, 
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िम सखं्या  गशतशवशध/शववरण  ईत्तरदाशयत्व  ररकाडश  

िोशनकनेफै्ररटस, TB, पॉलीशसथेशमया, वेरा, शमगी, 

कुष्ठरोग, ऄस्थमा, शसररजोफेशनया, एडंोिाआन शवकार स े

ग्रशसथ हो ईसको रक्तदान करने से हमेिा के शलए रोक लगा 

दनेी िाशहए 

 

स्थशगतकरण करने की पररशस्थशत 

गभशपात                                                6 माह 

रक्त संिामण का आशतहास                         6 माह 

सजशरी                                                 12 माह 

ररकवरी के बाद टाआफाआड                       12 माह 

मलेररया का आशतहास (स्थाशनक क्षेत्र)           3 माह 

और शवशधवत आलाज (गैर स्थाशनक क्षेत्र)।      3 वर्श 

टैटू                                                      6 माह 

स्तनपान स्तनपान की शस्थशत तक 

प्रशतरक्षा                                              15 कदन 

रेबीज टीकाकरण                                    12 माह 

पररवार में या शनकट संपकश  में                     12 माह 

हपेेटाआरटस का आशतहास 

immunoglobulins                              12 माह 

• रक्तदाता से रक्त केवल योग्य शिककत्सक द्वारा या 

प्रशिशक्षत सहायक द्वारा पयशवेक्षण के तहत शलया जाना 

िाशहए 

• सभी डोनर साआट में बेड, बेड साआड टेबल, ररकवरी 

बेड, ऄनटेस्टेड ब्लड के शलए शडशजटल थमाशमीटर के साथ 

ऄलग-ऄलग रेफ्रीशजरेटर, शस्फग्नोमेनोमीटर, डोनर और 

सैंपल के शलए वजन मिीन, Hb  शनधाशरण ईपकरण, 

ब्लड कलेक्िन के शलए पी वी सी बैग, स्टेराआल लैंसेट, 

ऄल्कोहल स्वैब, शक्लशनकल थमाशमीटर िाशमल होने 

िाशहए। , घडी, मास्क गेज के साथ ऑक्सीजन शसलेंडर, 

दबाव शनयामक, 5% ग्लूकोज या एन एस, शडस्पोजेबल 

सीररज, स्टेरायल  IV सेट, 

• आमरजेंसी टे्र Adrenaline, Noradrenaline, 

Mephentin, Betamethasone/Dexamethsone, 

Metoclopropamide injections युक्त होनी िाशहए 
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िम सखं्या  गशतशवशध/शववरण  ईत्तरदाशयत्व  ररकाडश  

 रक्त का सगं्रह 

 रक्त संग्रह को एसेशटटक शवशध द्वारा स्टेरायल प्रणाली का 

ईपयोग कर के ककया जाना िाशहए 

 फेलोबोटॉमी के शलए वस्तुयें एकल ईपयोग वाली होनी 

िाशहए 

 रक्त के थैले में रक्त की मात्रा के ऄनुसार एटंी कोअगुलेंट 

की पयाशप्त मात्रा होनी िाशहए 

 समान ररकॉडश वाल ेडोनर ररकॉडश, लेबल बैग और ट्यूब 

की पहिान करें 

 बी पी कफ को 40-60 शममी एि जी के दबाव के साथ 

बांधा जाना िाशहए 

 एक बार नस का ियन करने के बाद, त्विा की साआट 

तैयार होन े से पहल े दबाव शडवाआस को मुक्त ककया 

जाना िाशहए 

 एकत्र रक्त 10.5ml / Kg / दान से ऄशधक नहीं होना 

िाशहए 

 सुइ को सरुशक्षत रूप से शनपटारा ककया जाना िाशहए 

 हमेिा यूशनट और नमूनों पर लेबललग को सत्याशपत करें 

 बेहोिी, कमजोरी, पसीना अना, िक्कर अना, पीलापन, 

बेहोिी की हालत, अक्षेप, पेिाब का ऄनेशिक गुजरना 

बहेोिी 

 माथे या गदशन के पीिे ठंडा सके करें 

 ऄमोशनया की गंध का प्रिासन करें 

 पैर को शसर के स्तर स ेउपर ईठाए ं

 तंग कपडों को ढीला करें 

 समय-समय पर नाडी, बी पी, श्वसन की शनगरानी 

करें 

मतली ईल्टी 

 दाता को सहज बनाए ं

 धीरे-धीरे और गहरी सांस लनेे को कहें 

 दाता का शसर एक तरफ कर दें 

 ईल्टी होने पर पानी दें 

हाआपरवेंरटलिेन के कारण मासंपशेियों में ऐंठन 

 बातिीत कर के ध्यान भटकाए ं
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िम सखं्या  गशतशवशध/शववरण  ईत्तरदाशयत्व  ररकाडश  

 ऑक्सीजन का प्रयोग ना करे 

 रक्तस्राव के दौरान या बाद में रक्त गुल्म 

 बांह को कदल के स्तर के उपर ले जाकर 7-10 

शमनट के शलए  3/4 स्टेरायलगोज के साथ दबाव 

डालें 

 बफश  लगाए ँ

अक्षपे 

 तत्काल मदद के शलए पूिें 

 वाय ुमागश बनाए रखें 

हृदय सबंधंी करठनाआया ँ

 तत्काल शिककत्सा के शलए पूिें 

 दान ककए गए रक्त का परीक्षण 

 एि अइ वी, हपेेटाआरटस अकद संिामक रोगों के शलए 

रक्त आकाआयों का परीक्षण ककया जाना िाशहए 

 यह ब्लड बैंक की शजम्मेदारी होगी कक वह यह सुशनशित 

करे कक सारा खून जो कक एकशत्रत, प्रॉसेस एवं सटलाय 

ककया गया ह ैवो सरकार द्वारा मानकों पर खरा हो 

 एि अइ वी एटंीबॉडी परीक्षण से स्वतंत्रता, आस तरह 

के परीक्षण का पररणाम कंटेनर के लेबल पर दजश ककया 

जाना िाशहए 

 हपेेटाआरटस बी की सतह प्रशतजन, हपेेटाआरटस सी सतह 

प्रशतजन, वी डी अर एल और मलेररया पर जीवी से 

स्वतंत्रता के शलए प्रत्येक रक्त आकाइ का भी परीक्षण 

ककया जाना िाशहए और आस तरह के परीक्षण के 

पररणाम कंटेनर के लेबल पर दजश ककए जाने िाशहए। 

 पायलट ट्यूब में दाताओं के रक्त के नमून ेऔर प्राप्त करन े

वाल े के रक्त के नमूनों को ऄलग रेकफ्रजरेटर में जारी 

करने के बाद 7 कदनों के शलए संरशक्षत रखा जाए 

 संिामण ककए जाने वाला रक्त ककसी भी स्तर पर जमा 

हुअ नहीं होना िाशहए 

 रक्त के कंटेनरों को ककसी भी स्तर पर सीधे बफश  के संपकश  

में नहीं अना िाशहए 

 पररणाम के साथ दाता के नाम के शलए ररकॉडश बनाए 

रखा जाएगा 

 ब्लड गु्रप रशजस्टर में कदए गए UID नंबर के साथ ब्लड 

VsfDuf'k;u  
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िम सखं्या  गशतशवशध/शववरण  ईत्तरदाशयत्व  ररकाडश  

गु्रप और Rh को बैग पर दिाशया जाए , शजस पर डोनर 

और ब्लड सैंपल का शववरण दजश ककया जाए 

 रक्त घटकों की तयैारी 

 आसे केवल डबल, रट्रपल या क्वाड्रापल टलाशस्टक बैग या 

SAGM बैग के तहत ककया जाएगा 

 सक्षम कमशिारी जो रक्त घटकों के प्रसंस्करण के शलए 

प्रशिशक्षत हैं वे पूरे समय ईपशस्थतर हेंगे 

 घटक की तैयारी ब्लड बैंक में मैनुऄल / स्विाशलत 

प्रौद्योशगकी वाल े रक्त घटक प्रयोगिाला में की जानी 

िाशहए 

 घटकों का पृथक्क रण मैनुऄल / स्विाशलत ऄंतर 

सेंट्रीफ्यूजेिन का ईपयोग करके ककया जाना िाशहए 

 नरम शस्पन और हाथ शस्पन टलाज्मा एक्सपे्रसर का 

ईपयोग करके अधुशनक ऄपकें कित्र के माध्यम से 

रेकफ्रजरेटर में ककया जाना िाशहए 

 कॉन्सेंटे्रटेड अर बी सी  

प्रसंस्करण के तुरंत बाद भंडारण ।पैक ककए गए लाल 

रक्तकोशिकाओं को 2-6 शडग्री सेंटी गे्रड के बीि तापमान पर 

रखा जाएगा 

शनरीक्षण- घटकों कोटलाज्मा के पृथक्करण के तुरंत बाद, 

भंडारण के दौरान और शनगशम के समय भी शनरीक्षण ककया 

जाएगा। 

यकद रंग या िारीररक बनावट में कोइ ऄसामान्यता या 

माआिोशबयल संदरू्ण का कोइ संकेत नहीं ह ै तो ईत्पाद 

जारी नहीं ककया जाएगा 

 ग्रनैलुोसाआटकॉन्सेंटे्रट 

आसे ऄशधकतम 24 घंटे के शलए 20-24 शडग्री सेंटीगे्रड के बीि 

रखा जाएगा। सेल सेपरेटर पर तैयार होन ेपर गै्रनुलोसाआट 

की आकाइ 1 * 1010 स ेकम नहीं होगी 

जब भी अवश्यक हो गू्रप स्पेशसफायड परीक्षण / एि एल ए 

परीक्षण ककया जाएगा 

 फे़्रि फ़्रोजने टलाज़्मा 

टलाज्मा को रक्त संग्रह के बाद 6 घंटे के भीतर रख कदया 

जाना िाशहए और तापमान -30 शडग्री सेंटीगे्रड से ऄशधक 
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गमश नहीं होना िाशहए, 1 वर्श से ऄशधक ऄवशध के शलए 

संरशक्षत ना ककया जाए 

 िायोप्रशेसशपटेट 

एटंी हमेोफीशलया फैक्टर का कॉन्सेंटे्रट -30 शडग्री सेंटीगे्रड 

पर फे़्रि फ़्रोजेन टलाज़्मा को शपघला कर तैयार ककया 

जाएगा, तापमान को -30 शडग्री सेंटीगे्रड से ऄशधक नहीं 

रखा जाए और 1 वर्श से ऄशधक के शलए सरंशक्षत ना ककया 

जाएगा। 

 रक्त और आसके घटकों का भडंारण 

 एक नाशमत क्षेत्र का ईपयोग परीक्षण ककए गए और 

एक्स्पायडश रक्त के भंडारण के शलए ककया जाएगा। क्षेत्र 

को ठीक स ेलेबल ककया जाएगा और ऐस ेक्षेत्रों तक पहुिं 

शनयंशत्रत की जाएगी। 

 एक शविेर् तापमान की शस्थशत में रक्त और घटकों को 

बनाए रखने के शलए शनदिेों के शलशखत प्रदिशन के साथ 

वैकशल्पक भंडारण की सुशवधा की जाएगी। 

 शबजली की शवफलता की शस्थशत में सरंक्षण के क्षेत्र में य ू

पी एस प्रदान ककया जाएगा। 

 भंडारण ईपकरणों को आस प्रकार स े रखा जाए कक 

तापमान ऄलामश (शनधाशररत सीमा से परे) तत्काल 

सुधारात्मक कारशवाइ सुशनशित करने के शलए ब्लड बैंक 

कर्ममयों को सनुाइ दनेे योग्य हो 

  

 रक्त और ईसके घटकों का पररवहन 

 एक शसस्टम का ईपयोग यह सुशनशित करन े के शलए 

ककया जाना िाशहए कक ब्लड बैंक में भजेे गए सभी रक्त 

घटकों को अवश्यक तापमान में बनाए रखा गया ह ै

 पररवहन के दौरान सभी तरल अर बी सी घटक 1-10 

शडग्री सेंटीगे्रड पर रख ेजाए 

 सभी घटक शनयशमत रूप स े 20-24 शडग्री सेंटीगे्रड पर 

संग्रहीत होते हैं और शिपमेंट के दौरान तापमान बनाए 

रखना िाशहए 

 सभी जम ेहुए घटकों को 18 शडग्री या कम तापमान पर 

फ़्रोजेन स्टेट में ल ेजाया जाना िाशहए 

 मापदडं के ऄनुसार पररवहन को सुशनशित करन ेके शलए 

सामशयक तापमान की जािँ और ईसका ररकाडश रखा 

जाए। 
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 रक्त जारी करना 

ब्लड सैंपल और िॉस मैलिग के सफल परीक्षण के बाद, 

ब्लड माँगने वाले को जारी ककया जाये एवं आसका शववरण 

ब्लड बैंक रशजस्टर में दजश कया जाए 

  

 तत्काल अवश्यकता में रक्त ईपलब्धता 

संिामण शनम्न ऄनुरोधों द्वारा पूरा ककया जाना िाशहए 

 रोगी की पहिान 

 घटक और मात्रा की पहिान 

 शिककत्सक का नाम 

 प्राप्तकताश के संिामण का आशतहास 

 लाल रक्त घटक के ABO प्रकार की पुशि 

 Rh प्रकार कीपुशि 

 प्राप्तकताश के शलए ईपयुक्त ABO और Rh प्रकार के 

घटकों का ियन 

 िॉस मैलिग 

 यकद अपातकालीन शस्थशत में रक्त संिामण की 

अवश्यकता होती ह ैऔर प्राप्तकताश के रक्त को संसाशधत 

करन े में लगने वाला समय एक हाशनकारक दरेी का 

कारण बनता ह,ै तो O -ve रक्त जारी ककया जाना 

िाशहए 

 रक्त नमूना ट्यूब और रक्त ऄनुरोध फामश पर स्पि 

लेबललग करें 

 ऄगर रोगी ऄज्ञात ह ै अपातकालीन प्रवेि संख्या का 

ईपयोग करें 

 यकद ककसी ऄन्य ऄनुरोध को भेजना ह ै तो पहल े

ऄनुरोध फामश और रक्त नमून ेके रूप में एक ही पहिान 

का ईपयोग करें रक्त बैंक पता हो कक वे एक ही रोगी 

पर काम कर रहहेैं 

 यकद कइ कमशिारी अपात कालीन मामलों पर काम 

कर रह े हैं, तो एक व्यशक्त को रक्त अदिे दनेे की 

शजम्मेदारी लेनी िाशहए, रक्त अवश्यकता की 

तात्काशलकता को पूवश शनधाशररत िब्दों द्वारा सूशित 

ककया जाना िाशहए 

 यकद रोगी की पहिान का कोइ खतरा हो तो ब्लड बैंक 

समूह O (ऄशधमानतः O -ve) भेज सकता ह ै

 O –ve रक्त समूह के व्यशक्त यूशनवसशल दाता ह ै और 

ulZ bUpktZ  
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AB +ve रक्त समूह के व्यशक्त यूशनवसशल प्राप्तकताश हैं 

 यकद रोगी सिेत ह ैतो ईसका नाम शववरण अकद पूिें, 

बेहोि रोशगयों में ररश्तेदार या स्टाफ के दसूरे सदस्य स े

पूिें. रक्त के नमूने ट्यूबों में शलए जाते हैं और नमूने लने े

वाल े व्यशक्त के नाम, वाडश, शबस्तर संख्या, तारीख, 

हस्ताक्षर के साथ लेबल ककया जाता ह ै

 सुशनशित करें कक रोशगयों का नाम सही ढंग से स्पि 

ककया गया ह ै

 रक्त का नमूना लेने स ेपहले लेबल ट्यूब न करें 

 नमनूा सगं्रह: 

 रोगी के रक्तसमूह और Rh का परीक्षण रक्त बैंक 

तकनीशियन द्वारा रक्त बैंक में या रोगी की शस्थशत के 

अधार पर ऄसंगत शवभाग में एकत्र ककए गए नमूने के 

माध्यम से ककया जाता ह ै

 नमूना संग्रह और िॉस शमलान एक स्वछि वातावरण में 

ककया जाता ह ै

रक्त बैंक 

तकनीशियन 

 

 नमनू ेकी पहिान: 

रोगी स ेशलया गया नमूना नमूना संग्रह ट्यूब पर एक लेबल 

पर रोगी का नाम, ईम्र और पंजीकरण नं डालकर पहिाना 

जाता ह।ै 

  

 शपिला ररकाडश 

ABO और Rh प्रकार के रोगी का शपिला ररकॉडश िॉस 

शमलान के शलए ईपयोग में नहीं ककया जाएगा, एक िॉस 

शमलान ररपोटश तैयार की जानी िाशहए और परीक्षण और 

ररपोटश बनाने वाले व्यशक्त का नाम दजश की जानी िाशहए। 
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 रक्त सिंामण प्रशतकियाओं को दरू करन े के शलए ब्लड बैंक 

में शनम्न ररकाडश होना िाशहए: 

• रोगी का मूल िॉस मैि नमूना, जो अमतौर पर रक्त या 

ईसके ईत्पादों को भेजने के बाद कम से कम 48 घंटे तक 

संरशक्षत रहना िाशहए। 

• रक्तदाता के पायलट ट्यूलबग / बोतल, यह भी 48 घंटे के 

शलए संरशक्षत ककया जाना िाशहए। 

• संपूणश प्रयोगिाला और ब्लड बैंक ररकॉडश। 

• रक्त संिामण प्रशतकिया का कारण स्थाशपत करने के 

शलए तत्काल कदम ईठाना िाशहए। 

• ईशित ररकॉडश बनाए रखा जाना िाशहए और पररणाम 

संबंशधत शवभाग को सूशित ककया जाना िाशहए। 

ब्ऱड बैंक 

bUpktZ 

 

 ईपकरणों का रख-रखाव और कैशलब्रिेन 

रेकफ्रजरेटर, डीप फ्रीजर अकद ईपकरणों के रखरखाव के 

शलए शनयशमत रूप से तापमान की जाँि करके और गशत 

और समय के शलए आंजीशनयर द्वारा हर तीन महीन े ककया 

जाता ह ै

कैशलब्रेिन वार्मर्क अधार पर या जब भी अवश्यक हो 

ककया जाना िाशहए। 

  

 

 रक्त और जवै शिककत्सा ऄपशिि का प्रबधंन 

रक्त संग्रह के बाद, ट्यूबों में िेर् नमूना संिामक रोग 

स्िीलनग और िॉस मैि के शलए एकत्र ककया जाता ह ै

ट्यूब के शहस्से को काटकर तजे शनपटान कंटेनरों में शनपटाए 

जाने वाली सुआयों 

अधान के शलए ऄनुपयुक्त समझी जाने वाली आकाआया,ं जो 

ट्रांसफ्यूज नहीं होती हैं और जो ककसी भी कारण से शनपटान 

के शलए नाशमत होती हैं, सभी लाग ू शवशनयमों और 

अवश्यकताओं के ऄनुसार एक ईपयुक्त शवशध द्वारा शनपटाइ 

जाएगंी। 

जैव शिककत्सा ऄपशिि प्रबंधन शनयम 2016 और 2018 के 

ऄनुसार सभी घटकों और रक्त का शनपटान ककया जाएगा 

ऄस्पताल स ेलौटा भरा रक्त बैग का शनपटान 

सभी लौटाइ गइ रक्त बैग को पहले ऑटोक्लेव ककया जाना 

िाशहए और कफर बी एम डब्ल्यू एजेंसी को सौंप कदया जाना 

 जैव शिककत्सा 

ऄपशिि प्रबंधन 

शनयम 2016 और 

2018 
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िाशहए 

प्रशतकिया िील भरे हुए रक्त थलैों का शनपटान 

ऑटोक्लेव ककया जाना िाशहए और कफर ihys jaax ds  

बी एम डब्ल्यू fcu esa Mky nasuk pkgh, प्रत्यके खाररज 

आकाइ के प्रलेखन को बनाए रखा जाना िाशहए 

खाली थलैों का शनपटान 

खाली रक्त बैग पहले काटा जाना िाशहए और कीटाणुरशहत 

ककया जाना िाशहए और कफर लाल कंटेनर में  Mky dj 

बी एम डब्ल्यू एजेंसी को सौंप कदया जाना िाशहए, ईन 

ऄस्पतालों जो बी एम डब्ल्यू एजेंसी के तहत िाशमल नहीं हैं 

एक समर्मपत बी एम डब्ल्यू ऑटोक्लेव द्वारा बैग ऑटोक्लेव 

ककया जाना िाशहए और कफर गहरी दफन पाइ में बंदकर 

कदया जाना िाशहए 

 ऄशभलेखों का ऄनरुक्षण 

शनम्नशलशखत ऄशभलेख रक्त बैंक में रख ेजाते हैं :- 

रक्तदाता ऄशभलेख 

रक्त और ईसके घटकों का मास्टर ररकॉडश 

पूरे रक्त के शलए शनगशम रशजस्टर 

अपूर्मत ककए गए घटकों का ऄशभलेख 

नैदाशनक ककट और ऄशभकमशकों के शलए रशजस्टर 

अधान प्रशतकूल प्रशतकिया ऄशभलेख 

एशलसा परीक्षण ऄशभलेख 

घटक दशैनक तैयारी ऄशभलेख 

गुणता शनयंत्रण रशजस्टर 

 

शजन ऄशभलखेों को रखना ऄपशेक्षत ह,ै ईनमें शनम्नशलशखत 

शववरण िाशमल हैं, नामत 

रक्तदाता ऄशभलखे 

िम संख्या, रक्तदान की तारीख, रक्तदाता का नाम पता 

और हस्ताक्षर, ऄन्य शववरण जैसे अयु, वजन, 

हीमोग्लोशबन, रक्त समूह रक्तिाप, शिककत्सा परीक्षा, बैग 

संख्या और रोशगयों के शववरण शजन के शलए प्रशतस्थापन 

दान के मामल ेमें दान ककया जाता ह,ै दान शे्रणी, अस्थशगत 

दान, प्रभारी शिककत्सा ऄशधकारी के हस्ताक्षर 
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रक्त और ईसके घटकों का मास्टर ररकॉडश 

रक्त बैग सीररयल नंबर, संग्रह की तारीख, समाशप्त की 

तारीख, एम एल में मात्रा, ABO/Rh समूह, 

एिअइवी एटंीबॉडी, मलेररया, VDRL, हपेेटाआरटस बी 

सतह प्रशतजन, हपेेटाआरटस सी वायरस एटंीबॉडी और 

ऄशनयशमत एटंीबॉडी यकद कोइ हो, के शलए  परीक्षण के 

पररणाम, दाता का नाम और पता, ईपयोग शनगशम संख्या, 

तैयार या िोड ेगए घटक, प्रभारी शिककत्सा ऄशधकारी के 

हस्ताक्षर 

 

परेू रक्त के शलए शनगशम रशजस्टर 

िम संख्या, जारी करन े की तारीख और समय, रक्त बैग 

सीररयल नंबर, ABO/Rh समूह, एम एल में मात्रा, 

प्राप्तकताश का नाम और पता, प्राप्तकताश समूह, आकाइ या 

संस्था, िॉस मैलिग ररपोटश का शववरण, अधान के शलए 

संकेत 

 

अपरू्मत ककए गए घटकों का ऄशभलेख 

अपूर्मत की गइ मात्रा, सगंतता ररपोटश, प्राप्तकताश का 

शववरण, जारी कताश व्यशक्त के हस्ताक्षर 

 

नदैाशनक ककट और ऄशभकमशकों के शलए रशजस्टर 

शनमाशता का शववरण, बैि संख्या, अपूर्मत की तारीख, 

परीक्षा पररणामों का शववरण 

 

अधान प्रशतकूल प्रशतकिया ऄशभलखे 

ककट/ऄशभकमशक का नाम 

बैि नंबर, समाशप्त की तारीख, ईपयोग की तारीख 

 

ब्लड बैंक को ब्लड यूशनट के साथ-साथ मरीज को ब्लड बैंक 
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की िॉस मैलिग ररपोटश जारी करनी िाशहए। 

 

अधान प्रशतकूल प्रशतकिया ऄशभलेख 

 

खरीद का ररकॉडश, शडस्पोजेबल सुआयों, शसररजों और रक्त 

बैग के हाथ में ईपयोग और स्टॉक बनाए रखा जाएगा 

 

नोट – सभी ररकॉडश 5 साल के शलए रक्त बैंक द्वारा बनाए 

रखा जाना िाशहए 

 

 

ईपकरणों की गणुवत्ता शनयतं्रण 

 

S.No Equipments Performance Frequency Frequency of Calibration 

1  Temperature Recorder  
Compare against 

thermometer  
Daily As often as Necessary  

2 Refrigerated Centrifuge  
Observe speed and 

temperature  
Each day of use As often  as necessary  

3 Haematocrit   
 

Standardize before initial 

use, after repair or 

adjustment and Annually 

4 General lab Centrifuge -    
 

 Tachometer every 6 month  

5 
Automated Blood 

Typing  

observe controls for 

correct result  
each day of use   

6 Hemoglobin Meter 
 standardized against 

cyanmethamoglobin 
each day of use   

7  Urinometer 
 Standardize against 

distilled water 
each day of use   

8 
Blood container  

Weighing device 

  Standardize against 

container of known 

Weight  

each day of use  as often as necessary  

9 Water Bath observe temperature each day of use  as often as necessary  

10 Rh view box observe temperature each day of use  as often as necessary  
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11 Autoclave observe temperature each day of use  as often as necessary  

12 Serological Rotators 
  observe control for 

correct result 
each day of use speed as often as necessary 

13 
Laboratory 

Thermometers  
  

 
 before initial use  

14 
Electronic 

Thermometer  
  Monthly   

15 Blood Agitators  

observe weight of 

the first container of 

blood Filled for 

correct result  

each day of use 

standardize with container of 

known mass or volume 

before initial use, and after 

repair or  adjustment  

     

 

 

 

 

 

 

ऄशभकमशकों की गणुवत्ता शनयतं्रण 

 

 संग्रह, प्रसंस्करण, संगतता, परीक्षण, भंडारण और रक्त और रक्त घटकों के शवतरण में आस्तेमाल 

सभी अपूर्मत और ऄशभकमशकों एक ईशित तरीके से और शविेर् रूप स ेएक सुरशक्षत और स्वछि 

जगह में ईशित तापमान पर संग्रहीत ककया जाएगा 

 अधान के शलए रक्त और रक्त घटकों के साथ संपकश  में अन ेवाल ेसभी अपूर्मत स्टेराआल, pyrogen 

मुक्त हो औरआसके सुरक्षा, िुद्धता, गोपनीयता या ईत्पाद की प्रभाविीलता पर प्रशतकूल प्रभाव न 

पडे 

 अपूर्मत और ऄशभकमशकों शजसमे समाशप्त की तारीख नहीं ह ै ईनको आस तरह से संग्रहीत ककया 

जाएगा कक सबसे पुराना पहले प्रयोग ककया जा सके 

 अपूर्मत और ऄशभकमशकों का ईपयोग शनमाशता द्वारा प्रदान ककए गए शनदिेों के ऄनुरूप तरीके स े

ककया जाए 

 रक्त और रक्ताधान प्रयोग नहीं होन े वाल े सभी कंटेनर और क्लोजर को ठोस सतह और ऄन्य 

संदरू्कों से स्वछि और मुक्त स्थान पर रखा जाए । 

 प्रत्येक रक्त आकट्ठा कंटेनर और ईसके ईपग्रह कंटेनर यकद कोइ हो, को नुकसान या आसके ईपयोग स े

पहले और तुरंत भरन े के बाद संदरू्ण के सबूत के शलए नेत्रहीन जांि की जाएगी , जहा ं भी 

नुकसान या संदरू्ण के सबूत शमलजायेवहा कंटेनर का ईपयोग नहीं ककया जाए, यकद भरन ेके बाद 

पता िला ठीक से खाररज कर कदया जाए 



fpfdRlky; dk uke % LVS.MMZ vkWijsfVax izkslhtj 

 

   

  

 

 शनम्न ऄशभकमशक या समाधान के प्रशतशनशध नमून े स्टैंडडश ऑपरेरटव प्रोसेजर मैनुऄल में वर्मणत 

शवशधयों द्वारा एक ऄनुसूशित अधार पर शनयशमत रूप से परीक्षण ककया जाए 

 

 

 

 
1 Anti- human serum         

2 Blood grouping – serums 

3 Lectin  

4 
Antibody screening and reverse Grouping 

cells  

5 Hepatitis test reagents    

6 Syphilis serology reagents 

7 Enzymes  

8 HIV I & ll reagents  

9 Normal saline ( LISS and PBS)  

10 Bovine Albumin   


